磁波刀及其配套设备基本参数要求
（1）磁波刀系统与磁共振扫描仪紧密连接，通过特定的操作方案和治疗控制工作站运行。磁共振成像有助于目标区域的精确定位、治疗边界的安全描述、组织加热的持续实时监视以及治疗期间和术后治疗结果的评估，故需适配磁波刀的进口3.0T磁共振设备。
（2）临床效果可以立刻进行评估。治疗期间，患者清醒时与治疗团队相互沟通，医生使用磁共振扫描仪观察患者功能效应。如果观察到不良反应或目标定位不精确，治疗可以终止或者改变。
[bookmark: _GoBack]（3）为保证靶点的准确性，确保治疗有效性安全性，具体参数需满足：1.具备测量温度系统：治疗同时可以测量温度，并显示温度变化曲线。测温精度要求质子共振频率（PRF）测温要求与独立的热偶测温值偏差≤5℃；2. 具备患者位移监测预警。3. 磁共振扫描和治疗同步进行，聚焦超声在磁场下正常工作且不影响磁共振正常成像。4. 术中病人可以停止治疗。

